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 KASUTUSJUHEND
Lugege enne kogumist läbi kõik juhised.

Toiming:
Enamikul inimestel kulub süljeproovi andmiseks 2–5 minutit, järgides etappe 1–5.

1	 Sülitage lehtrisse, kuni vedela sülje 
(mitte mullide) kogus jõuab pildil 1 näidatud 
täitmisjooneni.

2	 Hoidke toru ühe käega püsti. Sulgege 
lehtri kaas teise käega (nagu on näidatud), 
vajutades kindlalt kaanele, kuni kuulete 
valju klõpsatust. Kaanes olev vedelik 
lastakse toru sisse, et see seguneks süljega. 
Veenduge, et kaas oleks tihedalt suletud.

3	 Hoidke toru püstises asendis. 
Keerake lehter torust lahti.

4	 Kasutage toru tihedalt sulgemiseks 
väikest korki.

5	 Loksutage korgiga varustatud tuubi 5 sekundit. 
Visake lehter ära või taaskasutage seda.

Ainult Ameerika Ühendriikides turustamiseks, vt Oragene™•Dx tootejuhendit. 
DNA Genotek. PD-HB-1. [PDF]

Kavandatud kasutusviis/eesmärk: Inimese süljeproovi 
DNA kogumise jaoks.

Ettenähtud kasutaja: See toode on ette nähtud 
kasutamiseks täiskasvanutel.

Sisu: 1 komplekt sisaldab 2 ml stabiliseerimisvedelikku.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud: Pesta veega, kui 
stabiliseerimisvedelik satub silma või nahale. MITTE alla 
neelata. Vaadake SDS-i aadressil www.dnagenotek.com.

Väike kork võib põhjustada lämbumisohtu.

Teatage igast tõsisest vahejuhtumist DNA Genotek  ja teie 
riigi pädevale asutusele.

Säilitamine: 15 °CT30 °C (59 °FT86 °F)

Kokkuvõte ja selgitus komplekti kohta: 
Oragene™•Dx on isiklik süljevõtukomplekt, mis sisaldab 
materjale ja juhiseid süljeproovide kogumiseks ning 
stabiliseerimiseks.

Süljevõtu ettevaatusabinõud:
ÄRGE sööge, jooge, suitsetage ega närige närimiskummi 
30 minuti jooksul enne süljeproovi andmist.

ÄRGE eemaldage kilet lehtri kaanelt.

Sildi selgitus:
	 Kergsüttivvedelik

r	 Kataloogi number
c	 CE-märgistus
I	 In vitro diagnostiline meditsiiniseade
k	 UKCA-märgistus
2	 Ärge kasutage uuesti
b	 Tutvuge kasutusjuhendiga
!	 Ettevaatust!
m	 Tootja
E	 Euroopa volitatud esindaja
C	 Šveitsi volitatud esindaja
s	 Süljevõtt kuni (Kasutamine kuni)
L	 Partii number
u	 Seadme tunnusnumber
Q	 Ühikute kogus pakendis
15 °CT30 °C	 Säilitamisjuhised 
59 °FT86 °F
	�

Täitmisjoon

Lehtri kaas

Lehter

Toru

Väike kork toru jaoks
Täitmisjoon

E QbD RepS BV, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk, Belgia

ÜK vastutav isik: Qarad UK Ltd., 8 Northumberland Ave, Westminster, London, WC2N 5BY United Kingdom

C Qarad Suisse S.A., World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Šveits

Sponsor Austraalias: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austraalia

Oragene on ettevõtte DNA Genotek Inc. kaubamärk, mis on registreeritud mitmes jurisdiktsioonis. 
On võimalik, et mõned DNA Genoteki tooted ei ole saadaval kõigis geograafilistes piirkondades; võtke täpsema teabe 
saamiseks ühendust müügiesindajaga. Kõik DNA Genoteki protokollid, lühiülevaated ja kasutamissoovitused on leitavad 
meie veebilehe www.dnagenotek.com kasutajatoe osast.

Patent (www.dnagenotek.com/legal-notices)  
© 2025 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies Inc. tütarettevõte, kõik õigused kaitstud. 

Paremad proovid 
Tõestatud toimivus

m DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Maksuvaba (Põhja-Ameerika): 1 866 813 6354
Tel: +1 613 723 5757  •  Faks: +1 613 723 5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com
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