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Application/Usage prévu : Destiné au prélévement d’ADN
humain a partir d’échantillons de salive.

Utilisateur prévu : Ce produit est uniquement destiné
aux adultes.

Contenu : 1 trousse contenant 2 ml de liquide stabilisateur.

Avertissements et précautions : Laver a |'eau si le liquide
stabilisateur entre en contact avec les yeux ou la peau.
NE PAS avaler. Voir la FDS sur www.dnagenotek.com.

Le petit bouchon peut poser un risque d’étouffement.

Signaler tout incident grave a DNA Genotek et a l'autorité
compétente de votre pays.

Conservation : 15 °C_{ 30 °C (59 °F { 86 °F)

Résumé et explication de la trousse:
Oragene™-Dx est une trousse d'auto-prélevement qui
contient le matériel et les instructions de prélevement
et de stabilisation d’échantillons de salive.

Précautions lors du prélévement :

NE PAS manger, boire, fumer ni macher de chewing-gum
dans les 30 minutes précédant le prélevement de
I'échantillon de salive.

NE PAS enlever le film plastique du couvercle de I'entonnoir.
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MODE D’EMPLOI

Lire toutes les instructions avant le prélévement.

Procédure:

Le prélevement d'un échantillon de salive prend en général entre 2 et 5 minutes

en suivant les étapes 1a5.

Cracher dans I'entonnoir jusqu'a ce que
la salive (et non les bulles) atteigne la ligne
de remplissage indiquée sur I'image n° 1.

Tenir le tube a la verticale d'une main.

De l'autre, fermer le couvercle de I'entonnoir
(comme indiqué) en appuyant fermement
dessus jusqu’a ce qu’un déclic fort retentisse.
Le liquide se trouvant dans le couvercle est
libéré dans le tube et se mélange a la salive.
S'assurer de fermer hermétiquement le
couvercle.

3

Tenir le tube a la verticale. Dévisser I'entonnoir
du tube.

Fermer hermétiquement le tube avec le petit
bouchon.

)

Secouer le tube fermé pendant 5 secondes.
Jeter ou recycler I'entonnoir.

Pour la distribution aux Etats-Unis uniquement, veuillez consulter le manuel produit
Oragene™-Dx. DNA Genotek. PD-HB-1. [PDF]
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Pour usage diagnostique in vitro

Echantillons supérieurs
Performance avérée

DNAgenoTeK

Numéro vert (Amérique du Nord) : 1.866.813.6354
Tél.: +1.613.723.5757 « Fax:+1.613.723.5057

u DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

QbD RepS BV, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk, Belgique

Responsable au Royaume-Uni: Qarad UK Ltd., 8 Northumberland Ave, Westminster, Londres WC2N 5BY Royaume-Uni

Qarad Suisse S.A., World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Suisse

Partenaire en Australie : Emergo Australia, Level 20, Tower Il, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australie

Oragene est une marque déposée de DNA Genotek Inc., enregistrée dans plusieurs juridictions.

Il est possible que certains produits DNA Genotek ne soient pas disponibles dans toutes les régions du monde.
Contactez votre interlocuteur commercial pour des détails. Tous les protocoles, livres blancs et notes d'application
DNA Genotek sont disponibles dans la section « Support » de notre site web, www.dnagenotek.com.

Brevet (www.dnagenotek.com/legal-notices)

© 2025 DNA Genotek Inc, une filiale d'OraSure Technologies, Inc, tous droits réservés.
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