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 GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor der Probenahme alle Anweisungen lesen.

Verfahren:
Bei den meisten Personen dauert die Abgabe der Speichelprobe unter Befolgung 
von Schritt 1 bis 5 zwischen 2 und 5 Minuten. 

1	 So lange in den Trichter spucken, bis die Menge 
des flüssigen Speichels (ohne Luftbläschen) 
die in Bild 1 gezeigte Fülllinie erreicht.

2	 Das Röhrchen mit einer Hand aufrecht halten. 
Mit der anderen Hand den Trichterdeckel 
schließen (wie abgebildet), indem der Deckel 
fest angedrückt wird, bis ein lautes Klicken zu 
hören ist. Die Flüssigkeit im Deckel wird in das 
Röhrchen freigegeben und vermischt sich mit 
dem Speichel. Sicherstellen, dass der Deckel 
fest verschlossen ist.

3	 Das Röhrchen aufrecht halten. Den Trichter 
vom Röhrchen abschrauben.

4	 Das Röhrchen mit der kleinen Kappe fest 
verschließen.

5	 Das verschlossene Röhrchen 5 Sekunden 
lang schütteln. Den Trichter entsorgen 
oder recyceln.

Nur für den Vertrieb in den USA, siehe das Oragene™•Dx-Produkthandbuch. 
DNA Genotek. PD-HB-1. [PDF]

Verwendungszweck: Für die Entnahme von menschlicher 
DNA aus Speichelproben.

Vorgesehener Anwender: Dieses Produkt ist für die 
Anwendung bei Erwachsenen bestimmt.

Lieferumfang: 1 Kit mit 2 ml Stabilisierungsflüssigkeit. 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Mit den Augen 
oder der Haut in Kontakt gekommene 
Stabilisierungsflüssigkeit mit Wasser abwaschen. 
NICHT verschlucken. Siehe SDS unter www.dnagenotek.com.

Kleiner Deckel – Erstickungsgefahr.

Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse an 
DNA Genotek und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Lagerung: 15 °CT30 °C (59 °FT86 °F)

Zusammenfassung und Erläuterung des Kits: 
Oragene™•Dx ist ein Kit für die eigenständige Entnahme und 
enthält Materialien und Anweisungen für die Entnahme und 
Stabilisierung von Speichelproben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Entnahme:
Während einer Zeitspanne von 30 Minuten vor der 
Entnahme der Probe NICHT essen, trinken, rauchen oder 
Kaugummi kauen.

NICHT die Kunststofffolie vom Trichterdeckel entfernen.

Etikettenlegende:
	 Entzündbare Flüssigkeit

r	 Katalognummer
c	 CE-Kennzeichnung
I	 In-vitro-Diagnostikum
k	 UKCA-Kennzeichnung
2	 Nicht wiederverwenden
b	 Gebrauchsanweisung beachten
!	 Achtung
m	 Hersteller
E	 EU-Bevollmächtigter
C	 Schweizer Bevollmächtigter
s	 Speichelentnahme bis (Verfallsdatum)
L	 Chargenbezeichnung
u	 Einmalige Produktkennung
Q	 Anzahl der Einheiten pro Packung
15 °CT30 °C	 Anweisungen zur Lagerung 
59 °FT86 °F
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Fülllinie

E QbD RepS BV, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk, Belgien

Verantwortlicher im Vereinigten Königreich: Qarad UK Ltd., 8 Northumberland Ave, Westminster, London, WC2N 5BY 
Vereinigtes Königreich

C Qarad Suisse S.A., World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Schweiz

Australischer Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australien

Oragene ist eine Handelsmarke von DNA Genotek Inc. und ist in verschiedenen Rechtsordnungen registriert.  
Manche Produkte von DNA Genotek sind möglicherweise nicht in allen geografischen Regionen erhältlich. 
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Sämtliche Protokolle, Whitepapers und 
Anwendungshinweise von DNA Genotek finden Sie im Support-Bereich unserer Website unter www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legal-notices)  
© 2025 DNA Genotek Inc., ein Tochterunternehmen von OraSure Technologies, Inc., alle Rechte vorbehalten.

Überlegene Proben 
Bewährte Leistung

m DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Gebührenfrei (Nordamerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757  •  Fax: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com
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